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Manufacturer: Rossmax Swiss GmbH,  
Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

مضخة الثدي الكهربائية 

BP5 :الطراز

 مقدمة
الخطوة  هي   Rossmax مع  رحلتكم   .Rossmax من   BP5 الثدي  مضخة  لشراء  نشكركم 

.Rossmax الأولى لتنشئة رضيعكِِ. نأمل أن تستمتعي ورضيعكِِ بتجربتكما مع
حليب  لاعتصار  بالكهرباء  تعمل  ثدي  مضخة  هي   Rossmax من  الكهربائية  الثدي  مضخة 
الفريد يتيح  إيقاع الرضاعة الطبيعية؛ فتصميمه  المنتج  يتبِّ�ِع هذا  الثدي وجمعه من الأم المرضع. 
 LED لكِِ اعتصار حليب الثدي بسرعة ودون عناء، فضلاًً عن سهولة التشغيل ليلاًً بفضل إضاءة

الليلية المتحكم فيها باللمس.  

 دواعي الاستخدام
1. صُُممت هذه المضخة للاستخدام مع شخص واحد فقط في بيئة منزلية. ولتميزها بصغر الحجم 
والاستخدام الشخصي، يمكنكِِ اصطحابها معكِِ في أي مكان؛ حتى يتسنى لكِِ اعتصار الحليب 

على راحتكِِ والحفاظ على إدراره.
2.  إذا كان ثدياكِِ متحفِّ�ِلين )مؤلمين أو منتفخين بالحليب(، يمكنكِِ اعتصار كمية قليلة من الحليب 
قبل مرات الإرضاع أو بينها لتخفيف الألم ومساعدة الرضيع على الإمساك بالثدي بشكل أسهل

يتعين عليكِِ  إليه،  الطبيعي عند عودتكِِ  انفصلتِِ عن رضيعك وأردتِِ مواصلة الإرضاع  3. إ ذا 
المواظبة بانتظام على اعتصار الحليب لتحفيز إدراره.   

 وصف المنتج
تتميز مضخة الثدي BP5 من Rossmax بتقنية ذات 4 أوضاع وبقدرتها على الاعتصار من 
الناحيتين أو من ناحية واحدة. يشتمل هذا المنتج على الأوضاع التالية: التحفيز والعصر ومحاكاة 

المص الطبيعي ومص مالتيترونك، مع إمكانية الاختيار من 6-9 مستويات.
وضع التحفيز: إيقاع شفط/ضخ سريع لتحفيز منعكس إخراج الحليب وبدء تدفقه.

وضع العصر: إيقاع شفط/ضخ أبطأ لإخراج الحليب برفق وكفاءة وبأقصى سرعة ممكنة.
وضع محاكاة المص الطبيعي: الجمع بين إيقاع شفط/ضخ سريع وإيقاع شفط/ضخ أبطأ. يعمل 

هذا الوضع بوتيرة أسرع.
وضع مص مالتيترونيك: الجمع بين إيقاع شفط/ضخ سريع وإيقاع شفط/ضخ أبطأ. يعمل هذا 

الوضع بوتيرة أبطأ.
 برجاء قراءة كتيب التعليمات بعناية قبل الاستخدام والتأكد من الاحتفاظ بهذا الكتيب.

تحدد التحذيرات جميع التعليمات المهمة للسلامة. قد يؤدي الإخفاق في الالتزام بهذه التعليمات إلى 
حدوث إصابة شخصية أو إتلاف المنتج. 

 تحذير: معلومات مهمة للسلامة من الأخطار بغية توجيه الانتباه إلى خطر محتمل.
 تنبيه: يشير إلى إجراءات تشغيل أو صيانة صحيحة لمنع إتلاف المنتج أو ممتلكات أخرى.

 تحذير: 
لي الجهاز أبدًًا إذا كان سلك طاقته أو قابسه تالفًاً أو لم يعمل بشكل سليم أو تم إسقاطه أو  •  لا تشغِّ�ِ

إتلافه أو غمره في مياه.
•  لا تستخدمي المنتج إذا تم تعريضه لمياه أو سوائل أخرى، بما في ذلك:

  – لا تستخدميه أثناء الاستحمام أو الاغتسال.
  – لا تضعيه أو تسقطيه في أي مياه أو سوائل أخرى على الإطلاق.

  – لا تضعي وحدة المضخة أسفل مياه جارية.
من  الكهربائي  قابسه  وافصلي  تلمسيه  فلا  أخرى،  سوائل  أو  لمياه  المنتج  تعريض  تم    –  إذا 
مراكز خدمة  أحد  أو  المحلي  ع  الموزِّ�ِ مع  وتواصلي  تشغيله  وأوقفي  الكهربائي،  التيار  مأخذ 

Rossmax المعتمدة.
•  قد ينطوي الضخ على مجهود شاق. لا تستخدمي المضخة إلا بعد الولادة. إذا أصبحتِِ حاملاًً بينما 
ترضعين طبيعيًاً أو بضخ الحليب من الثديين، فاستشيري اختصاصي رعاية صحيحة مرخََّصًًا 

قبل المتابعة.
أكثر من شخص واحد على  استخدامه من  ينطوي  قد  الشخصي فحسب.  المنتج للاستخدام  •  هذا 

خطورة صحية وإبطال الضمان.
• لا تستخدمي الجهاز في أثناء قيادة سيارة. 

•  لا توجد أجزاء قابلة للصيانة داخل مضخة الثدي. لا تحاولي فتح المضخة أو تعديلها أو تصليحها 
بنفسك. 

في  اختصاصيًاً  أو  الطبيعية  الرضاعة  في  خبيرًًا  واستشيري  فتوقفي  مؤلمًًا،  العصر  أصبح  •  إذا 
الرعاية الصحية. 

يبتلع أطفال الأجزاء الصغيرة  أو وقد  بها  العبث  •  تنطوي الأنابيب على خطر إحداث خنق عند 
بعيدًًا  المنتج  المنتج أو عبثهم به. ضعي  ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم استخدامهم  الحجم. 

عن متناول أطفال أو حيوانات أليفة. 
•  تأكدي من عدم وضع أي منتجات على وحدة المضخة: كوسادة أو بطانية، وما إلى ذلك. يرجى 

التأكد من تشغيل وحدة المضخة في بيئة جيدة التهوية ومبددة للحرارة. 
• لا يجب القيام بأي صيانة على الجهاز أثناء الإستخدام.

الغرض  غير  آخر  القوة لأي غرض  حبل   / المتردد  التيار  محول  أو   / و  الأنبوب  تستخدم  •  لا 
المقصود ، لأنه قد يتسبب في اختناق. 

 تنبيه: 
• لا تستخدمي المنتج في أماكن خارجية مكشوفة.

الحسية  أو  البدنية  القدرات  في  يعانون من ضعف  أشخاص  بواسطة  المنتج  هذا  استخدام  •  يمكن 
التعليمات بشأن  أو الذهنية أو نقص في الخبرة والمعرفة إذا خضعوا للمراقبة أو حصلوا على 

استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا استوعبوا الأخطار التي ينطوي عليها. 
•  ينبغي عدم ترك المنتج دون مراقبة عندما يكون موصََّلاًً بمأخذ تيار كهربائي. احرصي دائمًًا على 

فصل المنتجات الكهربائي بعد الاستخدام مباشرة ما لم تكن قيد الشحن. 
•  لا يتحمل الجهاز وملحقاته الحرارة؛ لذا يجب الإبعاد دائمًًا عن أي أسطح ساخنة أو ألسنة لهب 

مكشوفة.
•  لا تستخدمي المضخة في وجود مادة مخدرة سريعة الاشتعال ممزوجة بالهواء أو الأكسجين أو 

أكسيد النيتروز. 

 اسم/وظيفة كل جزء

 شحن البطارية بمحول التيار المتردد المرخص )اختياري(
ان هذا الجهاز مزود ببطارية ليثيوم ايون غير منفصلة وذات سعة كبيرة وقابلة للشحن وتحتوي على 
مؤشر LED  لبيان حالة الشحن. نوصي بشحن البطارية لسعتها الكاملة عند اول استخدام وعملية 

الشحن تحتاج الى 4 ساعات تقريبا لملء البطارية.
1.  قم بربط محولة التيار المتردد بمقبس الكهرباء.

2.  قم بربط وصلة الUSB مع محولة التيار المتردد ثم قم بربط وصلة ال USB نوع C في المنفذ 
الموجود على الجانب الخلفي من الجهاز.  

3.  يومض الضوء البرتقالي للإشارة إلى أن البطارية قيد الشحن. ستنير الإضاءة عند إتمام شحن 
البطارية بالكامل.

		       بطارية كاملة 		  بطارية منخفضة
 تحذير: 

•  لاتقم بشحن البطارية عندما تكون محولة التيار المتردد مبللة او بايادي مبللة. فقد يؤدي هذا العمل 
الى صعقة كهربائية.

•  اذا حدث وان وقع سائل البطارية في عين المستخدم , قم بغسل العين بالماء دون ان تقوم بفرك 
العين ثم اتصل بالطبيب مباشرة للحصول على العلاج. هنالك خطر ان تفقد الرؤية نتيجة لذلك.

•  لاترمي البطارية في النار او مصدر حراري او تحاول ان تفككها. يمكن ان تسبب البطارية حرارة 
او اشتعال او قطع دورة او حتى انفجار.

 تحذير:
مع  متوافقة  محولة  على  للحصول  بالموزع  الاتصال  يرجى  اختيارية.  المتردد  التيار  محولة  •  ان 
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1. مستوى البطارية 
2. وضع التحفيز

3. �وضع محاكاة المص الطبيعي 
)كالرضيع(

4. مستوى الضخ أو الموقت
5. رمز الوقت

6. وضع العصر
7. وضع مص مالتيترونيك  

•  قبل كل مرة استخدام، افحصي بعينيك كل جزء على حدة بحثًاً عن شروخ أو كسور صغيرة أو 
تمزقات أو زوال ألوان أو تدهور في الحالة. في حالة ملاحظة أي تلف بالجهاز، يرجى التوقف 

عن استخدامه حتى يتم استبدال الأجزاء التالفة.
• لا تستخدمي جهازًًا تالفًاً أبدًًا. استبدلي الأجزاء المعيبة أو البالية.

•  لا تستخدمي الجهاز إلا للغرض المقصود منه فحسب على النحو الموضح في تعليمات الاستخدام 
هذه.

• لا تستخدمي الجهاز في أثناء النوم أو النعاس الشديد.
• لا تستمري في الضخ أكثر من خمس دقائق في المرة الواحدة إذا لم يتم اعتصار أي حليب. 

•  لا تحاولي إزالة مجموعة المضخة من الثدي بينما تكون قيد التفريغ الهوائي. أوقفي تشغيل الجهاز، 
ي بإصبعك مانع التسرب بين الثدي ودرع الثدي وأزيلي درع الثدي من ثديكِِ. وفضِّ�ِ

• لا تستخدمي سوى ملحقات/أجزاء Rossmax الأصلية المرفقة بالمنتج.
التيار  مأخذ  على  الحمل  زيادة  تجنبي  مناسب.  كهربائي  جهد  ذي  تيار  بمأخذ  الجهاز  لي  •  وصِّ�ِ

الكهربائي ولا تستخدمي كبلات إطالة كهربائية.
• إذا أصبحت الأنابيب متعفنة، فتوقفي عن الاستخدام واستبدليها.

•  تأكدي من أن الرضيع أثناء فترة التسنين لا يعض الحلمة مدة أطول مما ينبغي. فالعض المتواصل 
مدة زمنية طويلة من شأنه إتلاف الحلمة. لأسباب متعلقة بالحفاظ على الصحة، استبدلي الحلمات 

بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام. 
نيه في مكان معرََّض فيه للسقوط أو للشد داخل حوض استحمام أو حوض  •  لا تضعي المنتج أو تخزِّ�ِ

غسل أواني.
ني الجهاز والأجزاء في مكان نظيف تجنبًاً للتلويث. • خزِّ�ِ

• لا تقم بتخزين الوحدة في ضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة.

 تفسيرات العرض 

مجموعة المضخة: 1,2,3,4,5,6; مجموعة الحلمة: 7,8,9; مجموعة الأنابيب: 11,12,13 
1. أغطية منع تسرب )عدد 2(
2. حواجز سيليكون )عدد 2(

3. دروع ثدي )24 مم( )عدد 2(
ل )عدد 2( 4. أجسام الموصِّ�ِ
5. �صمامات )عدد 4( )2 

للاحتياط( 

16. مفتاح تبديل الوضع
17. �زر التشغيل/الإيقاف المؤقت/إيقاف التشغيل

18. �زر رفع مستوى التفريغ الهوائي )+(
19. �زر خفض مستوى التفريغ الهوائي )-(

 6. �زجاجات )180 مل( 
)عدد 2( 

7. سدادات )عدد 2(
8. حلمات )عدد 2(

9. حلقات ملولبة )عدد 2(
10. أغطية )عدد 2(

20. إضاءة ليلية مع تحكم باللمس
21. مدخل الهواء  

C نوع USB 22. منفذ
23. �بطارية ليثيوم ايون قابلة 

للشحن )غير منفصلة(
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السلامة  معايير  المتوافق مع  فولت(  المعتمد )5   USB مهايئ  إلا  المضخة  تستخدم مع هذه  •  لا 
ذات الصلة.

•  يمكن ربط وصلة الـ USB بجهاز روزماكس لشفاط الثدي وتحويل التيار المتردد فقط. لا يمكن 
استخدام هذه الوصلة لأغراض أخرى. 

•  لاتقم بشحن البطارية في ظروف تكون فيها درجات الحرارة عالية جدا او منخفضة جدا.
ملاحظة:

•  تحتاج عملية شحن البطارية بشكل كامل الى 4 ساعات معتمدة على معدل انخفاض الشحن.
•  يجب شحن البطارية الى سعتها الكاملة كل ثلاث اشهر اذا لم يتم استخدام الجهاز لمدد مطولة من 

الوقت لزيادة عمر البطارية.
•  يمكن ترك الجهاز مشحون كل ثلاثة اشهر عندما يكون الجهاز في حالة الاستخدام بشكل دوري 

لضمان ان البطارية مشحونة دوما لسعتها الكاملة.

عمر البطارية 
بعد اكتمال الشحن تمامًًا، يمكنك استخدام المنتج لمدة 150 دقيقة تقريبًاً حسب عمر البطارية وبيئة 

التخزين.
ملاحظة:

1. يقل عمر البطارية في حال ترك الجهاز غير مشحون لفترات مطولة.
2.  يقل عمر البطارية بشكل طبيعي مع تقادم البطارية. اذا استمرت ايقونة البطارية المنخفضة على 
الشاشة بعد عملية شحن كاملة , يرجى اعادة الجهاز للموزع المحلي او مركز الخدمات لتبديل 

البطارية بواحدة جديدة.
 تحذير:  يجب ان تتم عملية تبديل البطارية من قبل الموزع المحلي او مركز خدمات روزماكس 
مرخص. ان عملية تفكيك او تصليح الجهاز تؤدي الى ابطال الضمان الخاص بالجهاز

البطارية منخفضة
يتوجب عليك اعادة شحن البطارية باسرع وقت ممكن عندما 

يحصل الاتي :
1. ايقونة البطارية المنخفضة تظهر على الشاشة.

رمز  مع  بالتزامن   "Lo" الاختصار  ظهر  ملاحظة:  إذا 
في  المتبقية  الطاقة  أن  إلى  يشير  فذلك  البطارية، 
البطارية غير كافية لتشغيل المضخة بشكل طبيعي

2.  الضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت/إيقاف التشغيل 
وعدم ظهور أي شيء في الشاشة. 

 تحذير:
 . المستخدم  قبل  من  صيانتها  يمكن  لا  الداخلية  •  الاجزاء 

الضمان لايغطي البطارية او الضرر من بطارية قديمة .
هذا  لاترمي  خطرة.  نفايات  هي  للشحن  القابلة  •  البطارية 

النوع من البطاريات مع نفايات البيت. 

 مقاس درع الثدي
تأكدي من تثبيت الحلمة بشكل صحيح في درع الثدي. من المهم أن تتحرك الحلمة بحرية في أثناء 
اعتصار حليب الثدي. ينبغي ألا يكون درع الثدي أكبر أو أصغر مما ينبغي؛ وإلا، فقد يتسبب في 

ألم أو عصر أقل كفاءة. ابدئي بالمقاس 24 مم المرفق بالمضخة.

3. هذا الدرع بمقاس مثالي. 2. هذا الدرع أصغر مما 
ينبغي..

1. هذا الدرع أكبر مما ينبغي.

شرح مقاسات درع الثدي 
عند اختيار درع الثدي المناسب، يجب أولاًً تحديد مقاسكِِ 
الأمثل حسب قطر حلمة ثديكِِ. باستخدام مسطرة أو شريط 
المنتصف في  المسافة عبر  قياس، قيسي قطر حلمتكِِ )أو 
خط مستقيم( عند القاعدة بالملليمتر. لا تدخلي الهالة ضمن 

القياس.
نوفر دروعًًا بمقاسين يمكن الاختيار بينهما 24 مم و27 مم 
ع أو مركز الخدمة  )اختياري(. يرجى التواصل مع الموزِّ�ِ

المحلي. لا تستخدمي أجزاء تالفة. 
 تحذير:  إذا شعرتِِ بأي ألم أو عدم راحة أثناء الضخ، 
يرجى مراعاة اختيار مقاس أكبر أو أصغر.

 تفكيك أجزاء المضخة
قبل التنظيف، فككي مجموعة الحلمة ومجموعة المضخة إلى أجزائهما المستقلة على النحو التالي. 

تأكدي من تنظيف الأجزاء جيدًًا وكذلك تعقيمها بدقة )إن شئتِِ( قبل كل مرة استخدام وبعدها.
ل. 1. أزيلي الدرع من جسم الموصِّ�ِ

ل من خلال لف غطاء منع التسرب في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. 2. افتحي جسم الموصِّ�ِ
ل. 3. أزيلي الحاجز السيليكون من جسم الموصِّ�ِ

4. افصلي الزجاجة والصمام والسدادة والحلمة والحلقة الملولبة. 

 

 إجراءات التنظيف
من المهم تنفيذ تعليمات التنظيف قبل استخدام مضخة الثدي للمرة الأولى.

يرجى العلم بأن الغسل والتعقيم عمليتان مختلفتان أثناء التنظيف. يجب إجراء كل منهما بمعزل عن 
الأخرى لحمايتكِِ ورضيعكِِ من الأذى، وللحفاظ على كفاءة الجهاز.  

تستخدمي  ولا  لإزالته  برفق  الصمام  اسحبي  وتنظيفه.  الصمام  إزالة  عند  العناية  ملاحظة:  توخي 
فرشاة أسنان أو أي أداة أخرى لتنظيفه. افحصي الصمامات بحثًاً عن تمزقات أو ثقوب 
ما شابه  أو  تنظيف زجاجات  تدخلي فرشاة  الضخ. لا  قبل  تالفة  واستبدلي أي صمامات 
أسبوعًًا   12-8 كل  السيليكون  والحواجز  الصمامات  باستبدال  ننصح  الصمامات.  داخل 

تقريبًاً، لكن ذلك المعدل قد يتباين حسب التنظيف والاستخدام. 

التنظيف قبل الاستخدام:
لا تضعي الأجزاء مباشرة في حوض غسل أواني لإجراء الشطف والغسل. استخدمي وعاء غسيل 

نظيفًاً مخصصًًا فقط لتنظيف أغراض إرضاع الصغار.
1. فُكُي جميع الأجزاء التي تتلامس مع الثدي وحليب الثدي واغسليها بكمية وفيرة من الماء فقط 
أو الماء والصابون، باستثناء الأنابيب السيليكون ووحدة مضخة الثدي. استخدمي صابون غسيل 

معتدلاًً بدون روائح وألوان صناعية )برقم هيدروجين "pH" محايد(.
ملاحظة: لا تستخدمي مضادات بكتيريا أو منظفات كاشطة أو مطهرات عند تنظيف أجزاء المضخة.

2. اشطفي كل الأجزاء بمياه باردة صالحة للشرب لمدة من 10 إلى 15 ثانية.

حلمة الثدي

قیاس

قاعدة الحلمة
الھالة

5 min. 

املئي  وعاء.  في  المنفصلة  الأجزاء  جميع  3.  ضعي 
الوعاء بكمية كافية من مياه صنبور صالحة للشرب 

أو مياه معبأة لتغطية جميع الأجزاء.
4. �سخني المياه حتى الغليان. ضعي الأجزاء في المياه 
تعقيم  جهاز  استخدمي  أو  دقائق   5 لمدة  المغلية 

بالبخار. 
الأجزاء  وأخرجي  باعتدال  تبرد  حتى  المياه  5. �اتركي 
برفق من المياه. توخي العناية حتى لا تحرقي جلدك

6.  ضعي الأجزاء بشكل منظََّم على منشفة ورقية نظيفة 
أو رف تجفيف نظيف واتركيها تجف بالهواء. تجنبي 
قد  لأنها  الأجزاء؛  لتجفيف  قماش  مناشف  استخدام 

تحمل جراثيم وبكتيريا ضارة برضيعكِِ.  

التنظيف بعد الاستخدام: 
1. فُكُي جميع الأجزاء التي تتلامس مع الثدي وحليب الثدي واغسليها بكمية وفيرة من الماء فقط 
أو الماء والصابون، باستثناء الأنابيب السيليكون ووحدة مضخة الثدي. استخدمي صابون غسيل 

معتدلاًً بدون روائح وألوان صناعية )برقم هيدروجين "pH" محايد(.
ملاحظة: لا تستخدمي مضادات بكتيريا أو منظفات كاشطة أو مطهرات عند تنظيف أجزاء المضخة.
الثدي  الثدي وحليب  تتلامس مع  التي  المنفصلة  باعتدال جميع الأجزاء  باردة  مياه  2.  اشطفي في 

لإزالة بقايا الحليب.
تجف  واتركيها  نظيف  تجفيف  رف  أو  نظيفة  ورقية  منشفة  على  منظََّم  بشكل  الأجزاء  3.  ضعي 

بالهواء.
 تحذير:

• اغسلي يديكِِ جيدًًا بمياه وصابون قبل التنظيف.
• لا تستخدمي سوى مياه صنبور صالحة للشرب أو مياه معبأة للتنظيف.

• فُكُي جميع الأجزاء التي تتلامس مع الثدي وحليب الثدي واغسليها مباشرة قبل الاستخدام وبعده 
لتجنب جفاف بقايا الحليب ومنع تكاثر البكتيريا.

• يرجى تفكيك جميع الأجزاء التي تتطلب تنظيفًاً للتأكد من تنظيفها جيدًًا.
• يرجى وضع الأجزاء في بيئة نظيفة لتجنب تلويثها.

•  لا تضعي وحدة المضخة ومهايئ التيار المتردد أبدًًا في مياه أو جهاز تعقيم؛ وإلا، فقد يحدث تلف 
دائم للمضخة.

• توخي العناية لكيلا يتم إتلاف أجزاء في أثناء التنظيف.
المياه على نسبة  الغلي، فمن المحتمل أن تحتوي  •  إذا لاحظتِِ رواسب بيضاء على الأجزاء بعد 
عالية من المعادن. أزيلي الرواسب من خلال مسح الأجزاء بمنشفة نظيفة وتركها تجف في الهواء

• يُنُصح باستخدام مياه مقطرة عند غلي الأجزاء لمنع تراكم كمية كبيرة من المعادن بمرور الوقت؛ 
مما قد يعرض الأجزاء للخطر. 

تنظيف وحدة المضخة
1. أوقفي تشغيل المضخة.

التيار  مصدر  عن  المضخة  وحدة  افصلي   .2
الكهربائي.

3. افصلي الأنابيب من وحدة المضخة وغطاء 
منع التسرب.

باستخدام  برفق  المضخة  وحدة  امسحي   .4
منشفة ناعمة نظيفة مبللة بمنظف معتدل. 

ملاحظة: لا تستخدمي نفطًًا أو مرقق دهان أو 
مذيبات مماثلة. 

5. امسحي وحدة المضخة حتى تجف بمنشفة نظيفة وجافة.
 تحذير:

• افصلي وحدة المضخة عن التيار الكهربائي قبل تنظيفها.
• تجنبي إسقاط وحدة المضخة أو صفعها بعنف أو رميها.

• تجنبي درجات الحرارة المتطرفة. لا تعرضي وحدة المضخة لأشعة شمس مباشرة.
• لا تغمري وحدة المضخة في مياه، ولا تضعيها أسفل مياه جارية.

• لا ترشي سائلاًً أو تصبيه مباشرة داخل وحدة المضخة. 

الأنابيب السيليكون
عادةًً.  تنظيفها  يلزم  فلا  الحليب(،  مع  تتلامس  )ولا  الهواء  لتدفق  إلا  تُسُتخدم  لا  الأنابيب  أن  بما 
افحصي الأنابيب بعد الاستخدام وقبله. إذا اكتشفتِِ تكاثفًاً في أنبوب الهواء، فجففيه فورًًا أو استبدلي 
ل الأنابيب، فلا تحاولي غسل الأنابيب أو تنظيفها  الأنابيب. إذا وجدتِِ حليبًاً داخل الأنابيب أو موصِّ�ِ
ع المحلي أو مركز خدمة Rossmax معتمد لفحص المضخة.  أو تطهيرها، بل تواصلي مع الموزِّ�ِ

لا تستخدمي الجهاز أبدًًا مع أنابيب مبتلة. 

 تجميع المضخة 
التحضير للعصر من الناحيتين

1. عند تجميع أجزاء المضخة، يرجى الرجوع إلى القسم "تفكيك أجزاء المضخة". 
لي الطرف الآخر بالأنبوب  ل الأنبوب السيليكون في فتحة غطاء منع التسرب، ووصِّ�ِ 2.  أدخلي موصِّ�ِ

ثلاثي الشُُعب.
ل الأنبوب  ملاحظة:  لا تحاولي استخدام القوة لإدخاله بالكامل. من الطبيعي أن تبقى فجوة بين موصِّ�ِ

وغطاء منع التسرب.
وأدخلي  ولفها،  المطاطية  السدادة  سحب  خلال  من  المضخة  وحدة  في  الهواء  مدخل  3.  افتحي 

المجموعة بكاملها إلى أبعد مدى يمكنها الوصول إليه في مدخل الهواء.
4. تتشابه طريقة التجميع في الناحية الأخرى مع الخطوات الموضحة أعلاه. 

التحضير للعصر من ناحية واحدة
1. أزيلي الأنبوب من القابس.

لي الطرف الآخر للأنبوب  ل الأنبوب السيليكون في فتحة غطاء منع التسرب، ووصِّ�ِ 2.  أدخلي موصِّ�ِ
بالقابس.

ل الأنبوب  ملاحظة:  لا تحاولي استخدام القوة لإدخاله بالكامل. من الطبيعي أن تبقى فجوة بين موصِّ�ِ
وغطاء منع التسرب.

وأدخلي  ولفها،  المطاطية  السدادة  سحب  خلال  من  المضخة  وحدة  في  الهواء  مدخل  3.  افتحي 
المجموعة بكاملها إلى أبعد مدى يمكنها الوصول إليه في مدخل الهواء.

 تحذير:
•  لمنع تلويث الحليب، اغسلي يديكِِ جيدًًا بمياه وصابون قبل لمس وحدة المضخة والأجزاء والثديين، 

وجففي يديكِِ بمنشفة جافة نظيفة أو منشفة ورقية وحيدة الاستعمال.
• تجنبي لمس زجاجات أو أغطية أو حلمات من الداخل.

•  من المهم استخدام أجزاء Rossmax فقط مع المضخة. فأجزاء Rossmax تُنُشئ نظامًًا مغلقًاً 
مصممًًا لمنع ارتداد الحليب.

•  تأكدي من جفاف جميع الأجزاء تمامًًا قبل الاستخدام. قد تتسبب المكونات غير المتوافقة أو المبتلة 
في تلف مستديم بالمضخة.

• افحصي أجزاء المضخة بحثًاً عن تآكل أو تلف قبل الاستخدام. استبدليها إذا لزم الأمر.
اتباع  يرجى  متسخة،  كانت  إذا  نظافتها.  من  للتأكد  الاستخدام  قبل  الأجزاء  جميع  دائمًًا     افحصي 

التعليمات في "إجراءات التنظيف". 

 تشغيل المضخة
استرخي في كرسي مريح، ويمكنك استخدام وسائد لإسناد ظهركِِ إن شئتِِ.

القمع.  في  سليم  بشكل  حلمتكِِ  تأكدي من ضبط  ثدييكِِ.  على  المجمََّعة  المضخة  بجسم  1.  اضغطي 
ثبِّ�ِتي درعي الثديين على ثدييكِِ باستخدام إصباعيكِِ الإبهام والسبابة. اسندي ثدييكِِ براحتي يديكِِ

ملاحظة: في حالة الشعور بألم أو عدم كفاية اعتصار الحليب:
إلى  ذلك  يؤدي  قد  الزجاجة.  من  المضخة  مجموعة  تحملي  •  لا 
)انتفاخهما  الثديين  وتحفُّلُ  وانسدادها  الحليب  قنوات  انضغاط 

بالحليب(.
•  لا تحاولي العصر بقوة شفط أعلى مما ينبغي وغير مريحة )مؤلمة(. 
فقد يقل إخراج الحليب بفعل الألم وكذلك بسبب الرضوض المحتملة 

في الثدي والحلمة.
•  تواصلي مع اختصاصي الرعاية الصحية أو اختصاصي الرضاعة 
الطبيعية المتابع لحالتك إذا أمكنك اعتصار الحد الأدنى من الحليب 

فقط أو عدم اعتصاره كليةًً أو إذا كان العصر مؤلمًًا. 
2.  اضغطي مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت/إيقاف 
التشغيل  ، وستبدأ المضخة في العمل تلقائيًاً في وضع التحفيز 
حسب المستوى المعيَّنَ سابقًاً، وستضيء لمبة بيان حالة التحفيز

ملاحظة: اضغطي مع الاستمرار على هذا الزر  لبدء التشغيل، 
ثم اضغطي ضغطة طويلة لدخول وضع إيقاف التشغيل. عندما تكون 
ثم  مؤقتًاً  لإيقافها  قصيرة  ضغطة  اضغطي  التشغيل،  قيد  المضخة 

اضغطي ضغطة قصيرة لاستئناف التشغيل.
يمكنكِِ  العصر.  لدخول وضع   "M" الزر  على  الضغط  يرجى  التدفق،  في  الحليب  بدء  3.  بمجرد 
مالتيترونيك"  و" مص  الطبيعي"  المص  و"محاكاة  و"العصر"  "التحفيز"  الأوضاع  بين  التبديل 
بالضغط على الزر "M" حسب الطلب. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في أثناء وضع التحفيز، فبعد 

دقيقتين ستتحول المضخة تلقائيًاً إلى وضع العصر. 
4.  حسب راحتكِِ الشخصية، يمكنكِِ استخدام زر زيادة مستوى التفريغ الهوائي "+" أو خفضه "–" 
لمساعدتكِِ على ضبط  الزر  الضغط ضغطة طويلة على  أيضًًا  ويمكنك  الشفط.  لضبط مستوى 

المستوى بشكل أسرع.
التحفيز على  للتمكن من ضبط وضع   "–" أو   "+" الزر  الاستمرار على هذا  ملاحظة:  انقري مع 
مستوى من 1 إلى 6، وضبط أوضاع العصر ومحاكاة المص الطبيعي ومص مالتيترونيك 

على مستوى من 1 إلى 9. 
5. عند الانتهاء من الضخ، أوقفي تشغيل المضخة وأغلقي الزجاجة بغطاء. 

فيها مع مراعاة اتباع التعليمات في "إجراءات     فُكُي الأجزاء التي تتلامس مع الثدي والحليب ونظِّ�ِ
التنظيف".

ملاحظة: تتوقف المضخة تلقائيًاً بعد 30 دقيقة. 
 تحذير:

•  يرجى إبقاء مجرى الهواء فارغًًا وخاليًاً من أي عوائق في أثناء الشفط، ومنع 
انسداد مسار الهواء. تأكدي من عدم التواء الأنابيب أو الضغط عليها في أثناء 

الضخ. 
• يرجى التأكد من سلامة توصيل مجموعة المضخة وصحة موضعها.

وحدة  حول  الأنابيب  تلفي  لا  نظيفة.  نظيف/حاوية  كيس  في  الأنابيب  ني  •  خزِّ�ِ
المضخة.

• استخدمي حامل زجاجات لمنع انقلاب الزجاجة.
• لا تملئي زجاجة حتى الفيضان. بدلي الزجاجة قبل أن تفيض.

• لا تتجولي بينما تستخدمين المنتج. 

 الملحقات )اختياري(
طريقة التطهير: معقم 
 :O بالغليان أو بالبخار
قابل للتطبيق، X: غير 

قابل للتطبيق
مواد رقم المرجع اسم

O PP + سيليكون BP_AC_001_00
منع  )أغطية  المضخة  مجموعة 
سيكيلون،أجسام  حواجز  تسرب، 

ل، ضمامات، زجاجات( الموصِّ�ِ
O PP + TPE BP_AC_002_00 )x2( دروع ثدي )24 مم
O PP + TPE BP_AC_003_00 )x2( دروع ثدي )27 مم
O سيليكون BP_AC_004_00 حواجز سيليكون
O سيليكون BP_AC_005_00 �صمامات
O PP + سيليكون BP_AC_006_00 )سدادات،   )2*( الحلمة  مجموعة 

حلمات، حلقات ملولبة(
O PP BP_AC_007_00 أغطية )*2(
X

)لا يتطلب التنظيف( PP + سيليكون BP_AC_008_00 مجموعة الأنابيب )أنابيب سيليكون، 
قابس، أنبوب ثلاثي الشُُعب(

X غير متوفر BP_AC_009_00 USB كابل

 تشخيص الخطأ وإصلاحه
إذا واجهت أي مشاكل أثناء الاستخدام، يرجى التحقق من النقاط التالية.

حل الأسباب المحتملة للمشاكل دلایل احتمالی مشکلات
افحصي أجزاء المضخة بحثًاً عن 

تآكل أو تلف قبل الاستخدام.
تأكدي من نظافة جميع الأجزاء 

وجفافها، ومن إحكام التوصيلات.

الأنبوب أو القابس الواصل 
إلى وحدة المضخة أو 

مجموعة المضخة مسدود أو 
مثنٍٍ أو ملتوٍٍ أو مفصول أو 

مقطوع.
استبدلي الصمام و/أو الغشاء ضعف الشفط أو انعدامه

السيليكون قبل الضخ.
الصمام مكسور أو مشروخ 
أو وجود ثقوب أو تمزقات 

في الغشاء السيليكون.
استخدمي درعين بمقاسين مناسبين. 
تأكدي من أن الدرعين يشكلان مانع 
تسرب محكمًًا حول الثدي في أثناء 

الضخ.

مقاسي درعي الثديين غير 
مناسبين.

قم بشحن البطارية بالكامل  نفاد البطارية  "Lo" ظهور
قم بادخال محول التيار المتناوب 

بشكل صحيح الى المقبس الكهربائي 
المخصص له

لم يتم ادخال محول التيار 
المتردد بطريقة صحيحة في 
المقبس الكهربائي او المكان 

المخصص له 

عدم وميض لمبة بيان 
الحالة في أثناء شحن 

البطارية.

قم بفصل محول التيار المتردد 
من المقبس المخصص حالا وقم 

بالاتصال بالموزع المحلي 

الجهاز او محول التيار 
المتردد تعرض الى ضرر 

درجة حرارة الجهاز او 
محول التيار المتردد عالية 

بشكل غير طبيعي عند 
شحن البطارية 

قم بشحن البطارية بالكامل  نفاد البطارية 

الجهاز لايعمل من خلال 
البطارية المخصصة

اذا لم يعمل الجهازبعد الشحن الكامل 
قم بتبديل البطارية بواحدة جديدة  اصبحت البطارية قديمة 
إذا تعذر شحن البطارية بالكامل 
واستمرت لمبة بيان الحالة في 

الوميض، فاستخدمي بطارية جديدة 
بدلاًً من الحالية.

البطارية مكسورة

ملحوظة: إذا كانت الوحدة ما تزال لا تعمل، قم بإعادتها إلى التاجر. لا يجب عليك تحت أية ظروف 
أن تفك الوحدة وتصلحها بنفسك.

 المواصفات
مضخة الثدي الكهربائيةوصف المنتج

تفريغ هوائي متقطع

حوالي -40~-100 مم زئبقوضع التحفيز
حوالي -50~-290 مم زئبقوضع العصر

وضع محاكاة المص 
حوالي -50~-290 مم زئبقالطبيعي

حوالي -50~-290 مم زئبقوضع مص مالتيترونيك

مستويات التفريغ الهوائي

6 سطحوضع التحفيز
9 سطحوضع العصر

وضع محاكاة المص 
9 سطحالطبيعي

9 سطحوضع مص مالتيترونيك
24 مم، 27 مم )اختياري(مقاس درع الثدي

100-240 فولت 60/50 هرتز تيار مترددمقاييس وحدة الادخال للمحولة: 
5 فولت 1 أمبير USB )نوع C( مقاييس وحدة الاخراج

تيار مستمر 3.7 فولت  بطارية ليثيوم أيون
حدود 30 دقیقهالإغلاق التلقائي

129 × 91 × 83 مم )الطول × العرض × الارتفاع(الأبعاد
تقریبا 295.7 گرم )بالبطارية، بدون الملحقات(وزن

درجة الحرارة والرطوبة المسموح 
بهما للتشغيل

5 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية )41 درجة فهرنهايت 
~ 104 درجة فهرنهايت(؛ 15~93%رطوبة نسبية؛ 860 

هيكتوباسكال~1060 هيكتوباسكال
الحرارة المسموح بها أثناء النقل 
والتخزين. الرطوبة المسموح بها 

أثناء النقل والتخزين.
-20 درجة مئوية ~55 درجة مئوية )-4 درجة فهرنهايت 

~131 درجة فهرنهايت(؛ 15~93%رطوبة نسبية

روُُعيت أعلى مستويات العناية الممكنة عند تصميم الجهاز العمر التشغيلي المتوقع
وتطويره، ويبلغ عمره التشغيلي المتوقع 400 ساعة.

تفريغ هوائي متوسطنوع الجهاز
* المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

بطاقة الضمان
يغطي هذا الجهاز ضمانًاً لمدة 1 سنوات من تاريخ الشراء. يسري الضمان فقط عند تقديم بطاقة 
يشمل  لا  الإيصال.  أو  الشراء  تاريخ  لتأكيد  البائع/التاجر  من  المختومة  أو  المملوءة  الضمان 
الضمان أجزاء المضخة والملحقات والبطارية. يُبُطل فتح الجهاز أو تعديله الضمان. لا يشمل 
الضمان التلف أو الحوادث أو عدم الامتثال لدليل التعليمات. يُرُجى التواصل مع البائع/التاجر 

.www.rossmax.com المحلي أو زيارة الموقع الإلكتروني

_____________________________________________  اسم العميل:

________________________________________________ العنوان:

_____________________________________________ رقم الهاتف:

______________________________________ عنوان البريد الإلكتروني:

معلومات المنتج

____________________________________________ تاريخ الشراء:

المتجر الذي اشتريت منه المنتج:

____________________________________________________

 11. �أنابيب سيليكون 
)عدد 2(

12. قابس
13. أنبوب ثلاثي الشُُعب

14. وحدة المضخة
USB 15. كبل

 �تحذير: يعني الرمز الموجود على المنتج يشير أنه منتج إلكتروني مطابق للتوجيه الأوروبي 
التدوير  إعادة  مركز  في  الإلكترونية  المنتجات  من  التخلص  يتم  أن  وينبغي   19/2012/EU

المحلي الخاص بك من أجل معالجة آمنة.



 معرفی
از خرید شیردوش برقی Rossmax مدل BP5 متشکریم. همراهی شما با Rossmax، اولین 
 Rossmax گام برای مراقبت از نوزادتان است. امیدواریم شما و نوزادتان از تجربه استفاده از

لذت ببرید.
شیردوش برقی Rossmax یک شیردوش برقی است که برای دوشیدن و جمع آوری شیر از 
مادران شیرده طراحی شده است. این محصول الگوی طبیعی مکیدن نوزاد را شبیه سازی می کند. 
 LED طراحی خاص این محصول کمک می کند شیر ر ا راحت و سریع بدوشید. همچنین، چراغ

مخصوص شب با کنترل لمسی، استفاده از آن را در تاریکی آسان می کند. 

 موارد استفاده
1. �این شیردوش برای استفاده تک نفره در محیط خانه طراحی شده است. چون شیردوش کوچک 
است و استفاده از آن آسان است، می توانید آن را با خود به هر جایی ببرید و در هر زمان که 

راحت بودید، شیر بدوشید و همیشه شیر داشته باشید.
2. �اگر سینه هایتان پر از شیر )دردناک یا متورم( است، می توانید قبل از شیردهی یا بین شیردهی 
ها مقدار کمی شیر بدوشید تا درد کاهش یابد و به نوزادتان کمک کند راحت تر به سینه بچسبد

3. �اگر از نوزادتان دور هستید و می خواهید وقتی دوباره کنار هم هستید به شیردهی ادامه دهید، 
باید به طور منظم شیر خود را بدوشید تا تولید شیرتان حفظ شود.

 توصیف محصول
شیردوش Rossmax مدل BP5 دارای فناوری 4 حالته است و می تواند دوشیدن شیر را از 
هر دو سینه یا یک سینه به طور جداگانه انجام دهد. این محصول دارای حالت های شبیه سازی 
مکش، حالت شیردهی، حالت تحریک مکش، و حالت مکش Multitronic با 6 تا 9 سطح قابل 

انتخاب است. 
آغاز  و  شیر  تخلیه  واکنش  تحریک  برای  مکش/دوشیدن  سریع  الگوی  تحریک:  حالت 

جریان شیر.
حالت شیردهی: الگوی مکش/دوشیدن آهسته تر برای تخلیه شیر به طور میلام و مؤثر 

در کوتاه ترین زمان ممکن.
حالت شبیه سازی مکش: ترکیب الگوی مکش/دوشیدن سریع و الگوی مکش/دوشیدن 

آهسته تر. این حالت با سرعت بیشتری اجرا می شود.
مکش/ الگوی  و  سریع  مکش/دوشیدن  الگوی  ترکیب   :Multitronic مکش  حالت 

دوشیدن آهسته تر. این حالت با سرعت کمتری اجرا می شود.
آن  از  نمایید و حتماًً  به دقت مطالعه  را  دفترچه راهنما  از محصول  استفاده  از  قبل  لطفاًً   

نگهداری کنید.
هشدارها تمام دستورالعمل هایی را که برای ایمنی مهم هستند، مشخص می کنند. عدم رعایت این 

دستورالعمل ها می تواند منجر به آسیب دیدن شخص یا خرابی محصول شود. 
 هشدار: اطلاعات ایمنی مهم برای خطرهایی که توجه را به یک خطر بالقوه جلب می کند.

به  آسیب  از  جلوگیری  برای  نگهداری  یا  عملکرد  های صحیح  دهنده روش  نشان   �احتیاط: 
محصول یا سایر وسایل است.

 هشدار: 
• �اگر سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده، درست کار نمی کند، افتاده است یا خراب شده است، یا در 

آب افتاده است، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
• از محصولی که در معرض آب یا مایعات دیگر قرار گرفته استفاده نکنید، از جمله:

  – هنگام حمام کردن یا دوش گرفتن استفاده نکنید.
  – هرگز آن را در آب یا سایر مایعات قرار ندهید یا نیندازید.

  – از ریختن آب روی واحد پمپ خودداری کنید.
  – �اگر محصول در معرض آب یا مایعات دیگر قرار گرفته است، آن را لمس نکنید، دستگاه 
را از پریز برق بکشید و خاموش کنید، سپس با توزیع کننده محلی یا مرکز خدمات مجاز 

Rossmax تماس بگیرید
• �دوشیدن شیر می تواند موجب شروع زایمان شود. از دوشیدن شیر تا پس از زایمان خودداری 
کنید. اگر در حین شیردهی یا دوشیدن شیر باردار شدید، قبل از ادامه با یک متخصص بهداشت 

مجاز مشورت کنید.
• �این محصول برای استفاده تک نفره طراحی شده است. استفاده توسط بیش از یک نفر می تواند 

خطرهای بهداشتی به همراه داشته باشد و ضمانت نامه محصول را باطل کند.
• از دستگاه در حین رانندگی استفاده نکنید. 

• �هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر در داخل پمپ وجود ندارد. از باز کردن، تغییر یا تعمیر 
شیردوش به صورت خودسرانه خودداری کنید. 

یا متخصص  با مشاور شیردهی  و  کنید  متوقف  را  دوشیدن  درد شد،  باعث  دوشیدن شیر  • �اگر 
بهداشت خود مشورت کنید. 

• �لوله ها هنگام بازی کردن می توانند خطر خفگی ایجاد کنند و قطعات کوچک ممکن است توسط 
کودکان خورده شوند. مراقب باشید کودکان از محصول استفاده نکنند یا با آن بازی نکنند. دستگاه 

را از دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگهدارید. 
• �دقت کنید هیچ محصولی مانند بالش، پتو و غیره را روی واحد پمپ قرار ندهید. همچنین بررسی 

کنید واحد پمپ در شرایط تهویه مناسب کار کند و گرم نشود. 
• دستگاه را هنگام استفاده، تعمیر و نگهداری نکنید. 

• �از لوله ها و/یا آداپتور برق فقط برای اهداف مشخص شده استفاده کنید، زیرا ممکن است خطر 
خفگی ایجاد کنند.

 �احتیاط: 
• از محصول در محیط های باز استفاده نکنید.

• �افرادی که توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند، 
به شرطی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت یا دستورالعمل هایی در مورد 

استفاده ایمن از دستگاه قرار بگیرند و خطرهای مربوطه را درک کنند. 
• �هنگامی که دستگاه به پریز برق وصل است، آن را بدون نظارت رها نکنید. همیشه بلافاصله پس 

از استفاده از محصولات برقی، به جز هنگام شارژ، آن ها را از پریز برق بکشید. 

 نام/عملکرد هر بخش

 شارژ باتری با آداپتور برق مجاز )اختیاری(
این دستگاه به یک باتری غیر قابل جداشدن و با ظرفیت بالای لیتیوم-یون قابل شارژ مجهز است و 
دارای یک چراغ LED برای نشانه شارژ است. توصیه می کنیم باتری را با ظرفیت کامل برای 

استفاده اولیه شارژ کنید و شارژ کامل آن حدود 4 ساعت طول می کشد.
1. آداپتور برق را به سوکت وصل کنید.

2.  کابل USB را با آداپتور برق متصل کنید ، کابل USB را در پورت Type C در قسمت پشت 
دستگاه وارد کنید.

3. �هنگام شارژ شدن باتری، نشانگر نور نارنجی چشمک می زند. وقتی باتری کاملاًً شارژ شد، 
چراغ روشن می ماند.

		         باتری کم 		    باتری کامل
 هشدار: 

• باطری را هنگام مرطوب بودن آداپتور برق یا با دستان مرطوب شارژ نکنید. ممکن است دچار 
شوک الکتریکی شوید

• اگر مایع موجود در باتری وارد چشم شما شود ، بدون مالیدن چشم، چشم خود را با آب کافی 
بشویید ، سپس بلافاصله برای درمان با پزشک مشورت کنید. خطر از دست دادن بینایی وجود دارد
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Manufacturer: Rossmax Swiss GmbH,  
Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

 www.qutie-rossmax.com

شیردوش برقی 

BP5 :سبک
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1. سطح باتری 
2. حالت تحریک

3.  حالت شبیه سازی مکش 
)مانند نوزاد(

4. سطح مکش یا تایمر
5. نماد زمان

6. حالت تحریکی
  Multitronic 7. حالت مکش

• �دستگاه و لوازم جانبی آن مقاوم در برابر حرارت نیستند. از قرار دادن آن ها روی سطوح داغ یا 
نزدیک شعله های باز خودداری کنید.

• �از استفاده از شیردوش در مجاورت ترکیب های بیهوشی قابل اشتعال همراه با هوا، اکسیژن یا 
اکسید نیتروژن خودداری کنید. 

• �قبل از هر بار استفاده، قطعات دستگاه را از نظر ترک، شکاف، پارگی، تغییر رنگ یا خرابی 
بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب به دستگاه، استفاده را متوقف کنید و قطعات را تعویض 

کنید.
• هرگز از دستگاه آسیب دیده استفاده نکنید. قطعات خراب یا فرسوده را تعویض کنید.

• �از دستگاه فقط برای هدف مورد نظر طبق دستورالعمل های استفاده عنوان شده در این راهنما 
استفاده کنید.

• از دستگاه در حین خواب یا زمانی که بیش از حد خواب آلود هستید استفاده نکنید.
• اگر هیچ شیری خارج نشد، از دوشیدن برای بیش از پنج دقیقه به طور مداوم خودداری کنید. 

• �هنگام ایجاد خلاء، تلاش نکنید که مجموعه پمپ را از سینه جدا کنید. دستگاه را خاموش کنید، با 
انگشت خود حالت اتصال ایجاد شده بین سینه و کاپ شیردوش را باز کنید و محافظ سینه را از 

سینه خود جدا کنید.
• فقط از لوازم جانبی/قطعات اصلی Rossmax که همراه با محصول ارائه شده است استفاده کنید

• �دستگاه را به پریز با ولتاژ مناسب وصل کنید. از بارگذاری بیش از حد پریزها یا استفاده از کابل 
های برق افزایشی خودداری کنید.

• اگر لوله ها کپک زده اند، از استفاده آنها خودداری کرده و آن ها را تعویض کنید.
• �اگر نوزاد در حال دندان درآوردن است مطمئن شوید که مدت زیادی سر شیشه را گاز نگیرد. گاز 
گرفتن مداوم و طولانی مدت می تواند به سر شیشه آسیب برساند. به دلایل بهداشتی، پس از سه 

ماه استفاده، سر شیشه ها را تعویض کنید. 
• �دستگاه را در جایی قرار ندهید یا نگهداری نکنید که امکان افتادن آن داخل وان یا سینک وجود 

دارد.
• دستگاه و قطعات را در محلی تمیز نگهداری کنید تا عفونت ایجاد نشود.

• دستگاه را در برابر نور مستقیم خورشید، دمای بالا یا رطوبت نگه ندارید.

 توضیحات مربوط به صفحه نمایشگر 
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ست پمپ: 1,2,3,4,5,6; ست سرشیر: 7,8,9; ست لوله: 11,12,13 
1. درپوش های دارای بست )2 عدد(

2. لایه های سیلیکونی )2 عدد(
3. کاپ شیردوش )24 میلی متری( )2 عدد(

4. بدنه های رابط )2 عدد(
5. سوپاپ )4 عدد( )2 عدد به عنوان زاپاس( 

6. بطری )180 میلی لیتری( )2 عدد( 
7. درپوش )2 عدد(

8. سرشیشه )2 عدد(

16. کلید تغییر حالت
17. دکمه روشن/مکث/خاموش

18. دکمه افزایش مکش )+(
19. دکمه کاهش مکش )−(

9. حلقه های پیچ )2 عدد(
10. درپوش )2 عدد(

11. لوله های سیلیکونی )2 عدد(
12. دوشاخه

13. لوله سه راهه
14. دستگاه پمپ
 USB 15. کابل

20. نور شب با کنترل لمسی
21. ورودی هوا 

Type C 22. درگاه
23.  باتری لیتیوم-یون قابل شارژ 

) غیر قابل جدا شدن(
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19

20

• باتری را در آتش نیندازید ، حرارت ندهید یا آن را از بین نبرید. ممکن است باعث گرما، احتراق، 
اتصال کوتاه یا منفجر شدن آن شود.

 احتیاط:
• �آداپتور برق اختیاری است. لطفاًً برای آداپتور برق متناوب سازگار با توزیع کننده تماس بگیرید

•  فقط از آداپتور USB مجاز )5 ولت( که با استانداردهای ایمنی مربوطه مطابقت دارد همراه با 
این شیردوش استفاده کنید. 

•  کابل USB فقط با شیردوش برقی Rossmax و آداپتور برق متصل می شود. این نمی تواند 
برای هدف دیگر استفاده شود.

•  باتری را در محیط هایی که دارای درجه حرارت بالا یا سرمای شدید هستند شارژ نکنید.
توجه داشته باشید:

•  شارژ مجدد باتری تا رسیدن به ظرفیت کامل با توجه به میزان تخلیه شارژ ممکن است تا 4 
ساعت طول بکشد.

• �در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی ، برای افزایش طول عمر باتری، باتری 
باید هر 3 ماه یک بار به صورت کامل شارژ شود.

• �وقتی دستگاه به طور مرتب در حال استفاده است، این دستگاه می تواند هر سه ماه یک بار در 
حال شارژ باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که همیشه باتری در حد مطلوب شارژ می شود.

عمر باتری
بسته به عمر باتری و شرایط نگهداری، پس از شارژ کامل می توانید حدود 150 دقیقه از دستگاه 

استفاده کنید.
توجه داشته باشید:

1. اگر دستگاه برای مدت طولانی شارژ نشود، عمر باتری کاهش می یابد.
2. �عمر باتری با گذر زمان کاهش میابد. اگر نماد باتری کم بعد از شارژ کامل به صورت مداوم 
در صفحه نمایش ظاهر می شود ، دستگاه را به واحد خدمات شرکت راهیان طب صبا برگردانید 

و باتری جدید را جایگزین آن کنید.
 �احتیاط: تعویض باتری باید توسط نماینده کمپانی یا مرکز خدمات مجاز   Rossmax  انجام 

شود. جداسازی قطعات یا تعمیر دستگاه توسط کاربر ضمانت دستگاه را باطل می کند.

باتری کم است
لازم است باتری را در اسرع وقت شارژ کنید زمانی که: 

1. نماد باتری کم در صفحه نمایش داده می شود
یعنی  شود،  داده  نمایش   "Lo" عبارت  زمان  هم  نکته: �اگر 
میزان باتری باقی مانده برای عملکرد عادی شیردوش 

کافی نیست.
2. دکمه روشن/مکث/خاموش فشار داده شده اما چیزی روی 

نمایشگر ظاهر نمی شود. 
 احتیاط:

• �هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر در داخل دستگاه وجود 
پوشش  تحت  قدیمی  باتری  دیدن  آسیب  یا  باتری  ندارد. 

گارانتی نمی باشد. 
• باتری قابل شارژ زباله خطرناکی است. آنها را با زباله های 

خانگی دور نریزید.

 اندازه محافظ سینه
مطمئن شوید نوک سینه تان به درستی در کاپ شیردوش قرار گرفته باشد.  مهم است که نوک سینه 
هنگام دوشیدن شیر آزادانه حرکت کند. کاپ شیردوش نباید بیش از حد بزرگ یا خیلی تنگ باشد، 
زیرا می تواند باعث درد یا کاهش کارآیی دستگاه شود.  از سایز 24 میلی متری که همراه دستگاه 

ارائه شده است شروع کنید.

3. این کاپ شیردوش اندازه 
مناسبی دارد.

2. این کاپ شیردوش خیلی 
کوچک است.

1. این کاپ شیردوش خیلی 
بزرگ است.

آشنایی با اندازه کاپ های شیردوش 
برای انتخاب کاپ شیردوش مناسب، ابتدا باید بهترین اندازه را بر اساس قطر نوک سینه تان تعیین 
کنید. با استفاده از خط کش یا متر، قطر نوک سینه را در قسمت پایه و به صورت مستقیم )بر حسب 

میلی متر( اندازه گیری کنید. هاله دور سینه را در اندازه 
گیری حساب نکنید.

دو سایز کاپ شیردوش، 24 میلی متری و 27 میلی متری 
)اختیاری( ارائه شده است. برای اطلاعات بیشتر با توزیع 
کننده محلی یا مرکز خدمات تماس بگیرید. از قطعات آسیب 

دیده استفاده نکنید.
یا  درد  احساس  شیر  دوشیدن  هنگام  اگر   �احتیاط: 
ناراحتی داشتید، بهتر است سایز بزرگ تر یا کوچک 

تری را امتحان کنید.

 جدا کردن قطعات پمپ
قبل از تمیز کردن، ست شیردوش و ست سر شیشه را طبق مراحل زیر به قطعات جداگانه تفکیک 
کنید. مطمئن شوید که قبل و بعد از هر بار استفاده، قطعات را کاملاًً تمیز کنید و در صورت نیاز 

ضدعفونی کنید.
1. کاپ شیردوش را از بدنه اتصال جدا کنید.

2. بدنه رابط را در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید و بدنه رابط را باز کنید.
3. لایه سیلیکونی را از بدنه رابط جدا کنید.

4. بطری، سوپاپ، درپوش، سر شیشه و حلقه پیچ را از هم جدا کنید.

 

 مراحل تمیز کردن
قبل از اولین استفاده از شیردوش حتماًً دستورالعمل های زیر را برای تمیز کردن انجام دهید.

شست وشو و ضدعفونی کردن دو روش متفاوت برای تمیز کردن هستند. این دو مرحله باید به طور 
جداگانه انجام شوند تا از شما و نوزادتان محافظت شود و عملکرد دستگاه حفظ شود.  

نکته: �هنگام جدا کردن و تمیز کردن سوپاپ، دقت بیشتری داشته باشید. برای جدا کردن، آن را 
به آرامی بکشید و از برس سرشیشه یا هر وسیله دیگری برای تمیز کردن استفاده نکنید. 
سوپاپ ها را از نظر پارگی یا سوراخ بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه آسیب، قبل 
از استفاده آنها را تعویض کنید. از وارد کردن برس شیشه شور یا وسایل مشابه به داخل 
سوپاپ ها خودداری کنید. توصیه می کنیم سوپاپ ها و صفحه های سیلیکونی را تقریباًً هر 
8 تا 12 هفته تعویض کنید، اما این مدت زمان ممکن است بسته به میزان استفاده و روش 

تمیز کردن متفاوت باشد.

تمیز کردن قبل از استفاده:
قطعات را مستقیماًً داخل سینک برای شست وشو و آبکشی قرار ندهید. از یک لگن شست وشوی 

مخصوص وسایل تغذیه نوزاد استفاده کنید.
1. �همه قطعاتی که با سینه و شیر مادر در تماس هستند، به جز لوله سیلیکونی و واحد شیردوش، 
را با مقدار زیادی آب یا آب و صابون بشویید. از مایع ظرفشویی میلام بدون رایحه و رنگ 

مصنوعی )با pH خنثی( استفاده کنید.
نکته: �برای تمیز کردن قطعات شیردوش، از پاک کننده های آنتی باکتریال، ساینده یا مواد شوینده 

استفاده نکنید. 

نوک پستان

اندازه گیری

پایھ نوک پستان
آرئولا

2. �تمام قطعات را به مدت 10 تا 15 ثانیه با آب سرد و شفاف )با کیفیت مناسب برای نوشیدن( 
آبکشی کنید.

5 min. 

3. �همه قطعات جداشده را داخل یک قابلمه بگذارید. 
قابلمه را با آب لوله کشی )با کیفیت مناسب برای 
نوشیدن( یا آب بسته بندی شده پر کنید، به طوری 

که تمام قطعات را بپوشاند.
4. �اجازه دهید آب بجوشد. قطعات را به مدت 5 دقیقه 
در آب جوش بجوشانید یا از دستگاه استریل کننده 

بخار استفاده کنید. 
به  را  قطعات  سپس  شود،  خنک  آب  دهید  5. �اجازه 
پوستتان  باشید  مراقب  کنید.  خارج  آب  از  آرامی 

نسوزد.
6. �قطعات را مرتب روی یک دستمال کاغذی تمیز یا 
یک قفسه خشک کن تمیز قرار دهید و بگذارید در 
هوای آزاد خشک شوند. از حوله پارچه ای برای 
ممکن  زیرا  نکنید،  استفاده  قطعات  کردن  خشک 
است حامل میکروب ها و باکتری های مضر برای 

نوزاد باشند. 
تمیز کردن بعد از استفاده: 

1. �همه قطعاتی که با سینه و شیر مادر در تماس هستند، به جز لوله سیلیکونی و واحد شیردوش، 
را با مقدار زیادی آب یا آب و صابون بشویید. از مایع ظرفشویی میلام بدون رایحه و رنگ 

مصنوعی )با pH خنثی( استفاده کنید.
نکته: �برای تمیز کردن قطعات شیردوش، از پاک کننده های آنتی باکتریال، ساینده یا مواد شوینده 

استفاده نکنید. 
2. �تمام قطعات جدا شده ای را که با سینه و شیر مادر در تماس هستند، با آب خنک آبکشی کنید تا 

باقی مانده شیر مادر از بین برود.
3. �قطعات را مرتب روی یک دستمال کاغذی تمیز یا یک قفسه خشک کن تمیز قرار دهید و بگذارید 

در هوای آزاد خشک شوند.
 احتیاط:

• �ستهایتان را پیش از تمیز کردن، با آب و صابون به خوبی بشویید.
• برای تمیز کردن، فقط از آب لوله کشی باکیفیت آشامیدنی یا آب بسته بندی استفاده کنید.

• �تمام قطعاتی را که با سینه و شیر مادر در تماس هستند، بلافاصله قبل و بعد از استفاده بشویید تا 
از خشک شدن باقی مانده شیر و رشد باکتری جلوگیری شود.

• �تمام قطعاتی را که نیاز به تمیز کردن دارند، جدا کنید تا اطمینان حاصل شود که به خوبی تمیز 
می شوند.

• قطعات را در محیطی تمیز قرار دهید تا از آلودگی آنها جلوگیری شود.
• �هرگز واحد اصلی شیردوش و آداپتور برق را در آب یا دستگاه استریل کننده قرار ندهید، زیرا 

ممکن است باعث آسیب دائمی به شیردوش شود.
• مراقب باشید هنگام تمیز کردن، قطعات آسیب نبینند.

• �اگر پس از جوشاندن قطعات متوجه باقی ماندن رسوب سفید روی آنها شدید، ممکن است آب مورد 
استفاده شما دارای محتوای مواد معدنی زیادی باشد. برای حذف رسوبات باقی مانده، قطعات را 

با یک حوله تمیز پاک کرده و اجازه دهید در هوا خشک شوند.
• �توصیه می شود برای جوشاندن قطعات از آب مقطر استفاده کنید تا از تجمع مواد معدنی در طول 

زمان جلوگیری شود، زیرا این تجمع ممکن است به قطعات شما آسیب برساند.

تمیز کردن واحد شیردوش
1. پمپ سینه را خاموش کنید.

2. دوشاخه پمپ را از برق جدا کنید.
3. لوله را از واحد پمپ و درپوش های دارای 

بست جدا کنید.
4.  با یک حوله نرم و تمیز که با شوینده میلام 
مرطوب شده است، قسمت شیردوش را به 

آرامی پاک کنید. 
توجه: از بنزین، رقیق کننده ها یا حلال های 

مشابه استفاده نکنید. 
5. قسمت شیردوش را با یک حوله خشک و تمیز خشک کنید.

 احتیاط:
• قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

• از انداختن، کوبیدن یا پرتاب کردن واحد شیردوش خودداری کنید.
اًً  • �از قرار دادن دستگاه در دماهای بسیار بالا یا پایین خودداری کنید. قسمت شیردوش را مستقیم

در زیر نور خورشید قرار ندهید.
• دستگاه را در آب غوطه ور نکنید؛ از گرفتن دستگاه زیر آب خودداری کنید.

• از اسپری کردن یا ریختن مایعات به طور مستقیم روی قسمت شیردوش خودداری کنید.

لوله های سیلیکونی
این لوله ها فقط جریان هوا را منتقل می کند )و با شیر تماس ندارد(، به همین دلیل معمولاًً تمیز 
کردن لوله ها ضروری نیست. لوله ها را قبل و بعد از هر بار استفاده بررسی کنید. اگر قطره های 
رطوبت در داخل لوله مشاهده کردید، بلافاصله آن را خشک کنید یا لوله ها را تعویض کنید. اگر 
شیر داخل لوله کشی یا اتصالات لوله گیر کرده است، از شستن، تمیز کردن یا ضدعفونی کردن 
لوله ها خودداری کنید. در عوض، با توزیع کننده محلی یا مرکز خدمات مجاز Rossmax تماس 

بگیرید تا شیردوش را بررسی کنند. هرگز دستگاه را با لوله مرطوب استفاده نکنید.

 اتصال قطعات پمپ 
آماده سازی برای شیر دوشی دوطرفه

1. قطعات پمپ را به یکدیگر وصل کنید، لطفاًً به بخش "جداسازی قطعات پمپ" مراجعه کنید. 
2. �اتصال شلنگ سیلیکونی را در دهانه درپوش دارای بست قرار دهید و انتهای دیگر شلنگ را 

به لوله سه راهی وصل کنید.
توجه:  سعی نکنید آن را به زور به انتها برسانید. وجود فاصله بین اتصال شلنگ و درپوش دارای 

بست طبیعی است.
3. �ورودی هوا را با کشیدن و چرخاندن لاستیک باز کنید و کل مجموعه را به داخل ورودی هوا 

تا انتها وارد کنید.
4. روش اتصال در طرف دیگر مشابه توضیحات بالا است.

آماده سازی برای شیردهی یک طرفه
1. لوله را از محل اتصال جدا کنید.

2. �اتصال لولهلیکونی را در دهانه درپوش دارای بست قرار دهید و انتهای دیگر لوله را به محل 
اتصال وصل کنید.

توجه:  سعی نکنید آن را به زور به انتها برسانید. وجود فاصله بین اتصال شلنگ و درپوش دارای 
بست طبیعی است.

3. �ورودی هوا را با کشیدن و چرخاندن لاستیک باز کنید و کل مجموعه را به داخل ورودی هوا 
تا انتها وارد کنید.

 احتیاط:
• �برای جلوگیری از آلودگی شیر، دستانتان را قبل از لمس کردن دستگاه پمپ، قطعات و سینه ها به 
طور کامل با صابون و آب بشویید و دست هایتان را با یک حوله تمیز یا یک حوله کاغذی یک 

بارمصرف خشک کنید.
• از لمس کردن داخل بطری ها، درپوش ها و سرشیشه ها خودداری کنید.

•  مهم است که فقط از قطعات اصلی Rossmax برای پمپاژ شیر از سینه تان استفاده کنید. قطعات 
Rossmax یک سیستم بسته را ایجاد می کنند که برای جلوگیری از برگشت شیر طراحی شده 

است.
• �مطمئن شوید که همه قطعات قبل از استفاده کاملاًً خشک شده باشند. قطعات ناسازگار یا مرطوب 

ممکن است باعث آسیب غیرقابل برگشت به پمپ سینه شوند.
• �قبل از استفاده، قطعات پمپ را برای هرگونه ساییدگی یا آسیب بررسی کنید. در صورت لزوم 

آن ها را تعویض کنید.
اًً  لطف هستند،  کثیف  اگر  کنید.  بررسی  تمیزی  نظر  از  را  قطعات  تمام  استفاده،  از  قبل    �همیشه 

دستورالعمل های "مراحل تمیز کردن" را دنبال کنید.

 استفاده از پمپ سینه
ثابت  برای  کوسن  از  توانید  می  بنشینید،  راحت  صندلی  یک  در 

نگهداشتن پشت و کمرتان استفاده کنید.
1. �بدنه پمپ را محکم به سینه های خود فشار دهید. مطمئن شوید 
نوک سینه به درستی در داخل لوله قرار گرفته باشد. کاپ های 
سینه را با کمک انگشت شست و اشاره به سینه هاتان بچسبانید. 

سینه هایتان را با کف دست نگهدارید.
 توجه: در صورت درد یا اگر شیری که دوشیده شده است کم است: 
• �پمپ را از طریق بطری نگه ندارید. این کار ممکن است باعث 

فشردگی و مسدود شدن مجاری شیر و سینه ها شود.
• �از استفاده از مکش بیش از حد که باعث ناراحتی )درد( می شود، 
به سینه و  با فشار زیاد ممکن است  خودداری کنید. درد همراه 

نوک سینه آسیب بزند و در نتیجه تولید شیر کم می شود.
• �اگر فقط مقدار کمی شیر می آید یا اصلاًً شیر نمی آید، یا در حین 
شیردهی درد دارید، با پزشک یا مشاور شیردهی مشورت کنید.

2. �برای شروع، دکمه روشن/مکث/خاموش  را نگه دارید. پمپ 
سینه به طور خودکار وارد حالت تحریک می شود و نشانگر مربوطه روشن می شود.

توجه: �دکمه  را نگه دارید تا دستگاه روشن شود، سپس برای خاموش کردن، دکمه را به مدت 
توقف کوتاه مدت، دکمه را  برای  طولانی فشار دهید. زمانی که پمپ در حال کار است، 
برای مدت کمی فشار دهید و دوباره برای شروع کار، آن را برای مدت کوتاهی فشار دهید

3. �زمانی که شیر شروع به جریان کرد، دکمه "M" را فشار دهید تا وارد حالت شیردهی شوید. با 
 Multitronic حالت های شبیه سازی، تحریک، شبیه سازی مکش و مکش ،"M" فشردن دکمه
را طبق نیاز خود تغییر دهید. اگر در حالت تحریک هیچ عملی انجام نشود، بعد از دو دقیقه، 

پمپ به طور خودکار به حالت شیردهی تغییر خواهد کرد.
4. �هرطور که راحت هستید می توانید با فشردن دکمه افزایش مکش "+" یا کاهش مکش "-" سطح 
مکش را تنظیم کنید. فشار طولانی روی این دکمه به شما کمک می کند تا سریع تر سطح مکش 

را تنظیم کنید.
توجه:  با فشردن یا نگه داشتن دکمه "+" یا "−"، حالت تحریک را می توانید از سطح 1 تا 6 تنظیم 
از  توانید  کنید، و حالت های شیردهی، شبیه سازی مکش و مکش multitronic را می 

سطح 1 تا 9 تنظیم کنید.
5. زمانی که شیردهی تمام شد، دستگاه پمپ سینه را خاموش کنید و بطری را با درب ببندید. 

قطعاتی که با سینه و شیر در تماس بوده اند را جدا کنید و طبق دستورالعمل های "مراحل تمیز 
کردن" تمیز کنید.

توجه: پمپ سینه به طور خودکار بعد از حدود 30 دقیقه متوقف می شود. 
 احتیاط:

 • �لطفاًً هنگام مکش، مسیر هوایی را باز و بدون انسداد نگه دارید تا از مسدود 
شدن مسیر هوا جلوگیری شود. بررسی کنید لوله ها هنگام پمپاژ کج یا فشرده 

نشده باشند. 
• بررسی کنید ست پمپ به درستی متصل باشد و در جای خود قرار گرفته باشد

لوله ها را دور محل  یا ظرف تمیز نگهداری کنید.  • �لوله ها را در یک کیف 
پمپ نپیچید.

• از نگهدارنده بطری استفاده کنید تا از افتادن بطری جلوگیری شود.
• بطری ها را بیش از حد پر نکنید. قبل از سرریز شدن بطری ها، آن ها را تعویض کنید.

• هنگام استفاده از محصول، از راه رفتن خودداری کنید.

 لوازم جانبی )اختیاری(
روش ضد عفونی کردن: 
استریل کننده جوش یا 

 :X ،قابل اجرا :O بخار
قابل اجرا نیست

مواد REF شماره نام

O PP + سیلیکون BP_AC_001_00
دارای  های  )درپوش  پمپ  ست 
بست، لایه های سیلیکونی، بدنه 
بطری،  سوپاپ،  رابط،  های 

بطری(
O PP + TPE BP_AC_002_00 )24mm (x2( کاپ شیردوش
O PP + TPE BP_AC_003_00 )27mm (x2( کاپ شیردوش
O سیلیکون BP_AC_004_00 لایه های سیلیکونی
O سیلیکون BP_AC_005_00 سوپاپ
O PP + سیلیکون BP_AC_006_00 )درپوش،  )عدد2(  سرشیر  ست 

نوک سینه، حلقه های پیچ(
O PP BP_AC_007_00 درپوش )عدد2(
X

)تمیز کردن لازم 
نیست(

PP + سیلیکون BP_AC_008_00 سیلیکونی،  )لوله  راهه  سه  لوله 
دوشاخه، لوله سه طرفه(

X N/A BP_AC_009_00 USB کابل

 عیب یابی
چناچه هنگام استفاده از دستگاه شاهد هرگونه مورد غیر طبیعی بودید، لطفاًً این نکات را بررسی 

کنید.
راه حل دلایل احتمالی مشکلات

قبل از استفاده، قطعات پمپ را برای 
هرگونه ساییدگی یا آسیب بررسی 

کنید.
بررسی کنید تمام قطعات تمیز و 

خشک باشند و اتصال ها به درستی 
محکم شده باشند.

لوله یا اتصال به ست پمپ 
یا مجموعه پمپ مسدود شده 
است، پیچ خورده، قطع شده 

یا شکسته است.

اگر مکش وجود ندارد یا 
قبل از دوشیدن شیر، سوپاپ و/یا مکش کم است

غشای سیلیکونی را تعویض کنید.

اگر سوپاپ ترک خورده، 
شکسته یا سوراخ یا پارگی 
در غشای سیلیکونی وجود 

دارد
کاپ سینه را با اندازه مناسب تعویض 
کنید. دقت کنید کاپ های سینه هنگام 

دوشیدن شیرکاملاًً اطراف سینه را 
گرفته باشند.

اگر اندازه کاپ سینه مناسب 
نیست

باتری را به طور کامل شارژ نمایید باتری خالی "Lo" نمایش داده می شود
آداپتور برق AC  را به درستی وارد 

درگاه دستگاه/پریز برق نمایید.
آداپتور برق AC به درستی 
وارد درگاه دستگاه یا پریز 

برق نشده است.

چراغ نشانگر LED هنگام 
شارژ باتری چشمک نمی 

زند.

کابل برق را سریعا از پریز خارج 
نمایید و با شرکت تماس بگیرید.

ممکن است صفحه نمایش یا 
کابل برق آسیب دیده باشند .

صفحه نمایش یا کابل برق 
به شکل غیرعادی در 

زمان شارژ باتری گرم می 
شوند.

باتری را به طور کامل شارژ نمایید باتری خالی

دستگاه با باتری کار نمی 
کند

اگر باتری به طور کامل شارژ نمی 
شود و نشانگر شارژ به طور مداوم 

چشمک می زند، باتری را با یک 
باتری جدید تعویض کنید.

عمر باتری تمام شده است

اگر باتری نمی تواند به صورت کامل 
شارژ شود و نشانگر سبز شارژ شدن 

به صورت مداوم در حال روشن 
ماندن است، باتری را با یک باتری 

جدید تعویض نمایید.

باتری شکسته است

توجه: چنانچه دستگاه همچنان کار نمی کند، آن را به فروشنده خود باز گردانید. شما تحت هیچ 
شرایط نباید خودتان دستگاه را باز کنید یا آن را تعمیر نمایید. 

 مشخصات
شیردوش برقیوصیف محصول

تقریباًً -100mmHg-~40حالت تحریکفشار خلاء متناوب
تقریباًً -290mmHg-~50حالت شیردهی

تقریباًً -290mmHg-~50حالت شبیه سازی مکش
Multitronic 290حالت مکشmmHg-~50- ًًتقریبا

6 سطححالت تحریکسطوح خلاء
9 سطححالت شیردهی

9 سطححالت شبیه سازی مکش
Multitronic 9 سطححالت مکش

24 میلی متر، 27 میلی متر )اختیاری(اندازه کاپ های شیردوش
Hz 60/50 ,V 240-100ورودی آداپتور

USB خروجی آداپتور/ ورودی Type C  A 1 V  5
V 3,7 DC باتری لیتیوم- یون
حدود 30 دقیقهخاموشی خودکار
129 × 91 × 83 میلی‌متر )طول x عرض x ارتفاع(ابعاد قسمت پمپ

تقریبا 295,7 گرم )با باتری/بدون وسیله های جانبی(وزن
5 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد )41 درجه رطوبت و دما عامل مجاز

فارنهایت تا 104 درجه فارنهایت(؛ رطوبت نسبی %15 
 hPa 1060~860 ;%93 تا

مجاز به انتقال و ذخیره دما. مجاز به 
انتقال و ذخیره رطوبت.

-20 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد )-4 درجه 
فارنهایت تا 131 درجه فارنهایت(؛ رطوبت نسبی %15 

تا %93
دستگاه شما با دقت زیاد طراحی و توسعه یافته است و طول عمر قابل پیش بینی

عمر مفید پیش بینی شده آن 400 ساعت است
خلاء متوسطنوع دستگاه

* مشخصات می توانند بدون اطلاع تغییر کنند.

 �هشدار: سمبل روی محصول به این معنا است که این یک محصول الکترونیکی است و از 
دستورالعمل اروپایی EU/19/2012 پیروی می کند محصولات باید برای عملیات ایمنی به 

مرکز بازیابی محلی شما برده شوند.

کارت گارانتی
این دستگاه از زمان خرید، به مدت 1 سال تحت گارانتی می باشد. گارانتی تنها در صورتی 
معتبر است که کارت وارانتی محصول شما به منظور تایید تاریخ خرید، توسط فروشنده/توزیع 
کننده تکمیل و یا مهر شده باشد. قطعات پمپ، لوازم جانبی و باتری شامل نمی شوند. باز کردن 
یا دست-کاری دستگاه گارانتی محصول را باطل می کند. گارانتی آسیب-ها، تصادفات و یا 
عدم تطابق با دفترچه راهنما را پوشش نمی¬دهد. لطفا با فروشنده/توزیع کننده منطقه خود و 

یا وبسایت www.rossmax.com در ارتباط باشید. 

_____________________________________________ نام مشتری:

________________________________________________ نشانی:

_________________________________________________ تلفن:

آدرس ایمیل:_____________________________________________

اطلاعات محصول

_____________________________________________ تاریخ خرید:

فروشگاه خریداری شده:

____________________________________________________




